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Bij de  t ite l:  Hij doet het niet .   

Een van de cliënten die aan dit onderzoek meedeed wilde zich laten opstaan door het 

Opstalooprek en riep teleurgesteld uit dat het hulpmiddel het niet deed ( hij doet het niet! ). Hij 

was gewend met een stalift getild te worden, maar kreeg, nadat hij begreep dat hij min of meer 

zelf moest opstaan, voldoende steun van het Opstalooprek om op eigen kracht op te staan. We 

vonden dit een mooie illustratie van hoe cliënten passief gemaakt kunnen worden, terwijl ze met 

de juiste hulpmiddelen soms nog zelfredzaam kunnen zijn.     
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Colofon  

Met dank aan 

Dit project is tot stand gekomen dankzij de waardevolle expertise van Axioncontinu medewerkers 

Bea Waterborg (oefentherapeut Cesar), Fleur Jansen (ergotherapeut), Mieke Reitsma 

(ziekenverzorgende),  Mariëtte Kniest (ziekenverzorgende),  Siegfried  Martina (ziekenverzorger) 

en vijf bewoners van het verpleeghuis Albert van Koningsbruggen (onderdeel Axioncontinu). Ook 

willen we Josien Boomgaard (Boomergo) bedanken voor haar inzet en expertise. We spreken de 

hoop uit dat dit rapport zal bijdragen aan het breder uitdragen van de bij en met u opgedane 

kennis,  zodat het zorgbreed kan worden benut.   

Contact 

Als u meer over dit project wilt weten kunt u contact opnemen met Bea Waterborg, e-mail:  

bwaterborg@axioncontinu.nl.   

Disclaimer 

Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever 

stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden 

en/of onvolkomenheden in deze uitgave.  

Zorg voor Beter 

Zorg voor Beter stimuleert organisaties in de langdurende zorg om te werken aan 

kwaliteitsverbetering en duurzaamheid van de zorg. Dit om iedereen nu én in de toekomst een 

goede zorg te kunnen garanderen. Zorg voor Beter biedt een methodische aanpak, goede 

voorbeelden en advies van experts. Leren van elkaar staat centraal. Thema s die Zorg voor Beter 

aanpakt, zijn bijvoorbeeld valpreventie, medicatieveiligheid, arbeidsbesparende innovaties en de 

zorg voor mensen met dementie.  Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS. 

ZonMw heeft de regie. Onder andere Vilans en TNO-Kwaliteit van Leven voeren uit. Meer dan 700 

zorgorganisaties doen mee.  

ArjoHuntleigh 

Het in dit project bestudeerde Opstalooprek (Stedy) is ontwikkeld door ArjoHuntleigh. 

ArjoHuntleigh is niet inhoudelijk betrokken geweest bij het onderzoek alsmede bij de interpretatie 

en de rapportage van de gegevens. Ook heeft Arjo-Huntleigh het project niet financieel gesteund.   
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Samenvatting 

In dit project zijn de mogelijkheden van het Opstalooprek in kaart gebracht. Als doelgroep 

definiëren we cliënten in Mobiliteitsklasse C en dan wel het meest mobiele deel daarvan: de goede 

C s . Daarmee maakt het Opstalooprek het gat tussen het opstaan met manuele hulp van een 

zorgverlener en de transfer met de stalift kleiner. Aandachtspunten voor veiligheid, tips, 

mogelijkheden bij revalidatie en voorwaarden voor gebruik zijn omschreven als resultaat van dit 

project. Met name door het kunnen verbeteren van de zelfredzaamheid kan het Opstalooprek ook 

bijdragen aan de kwaliteit van zorg.    

Voor een verpleeghuis met 150 bedden waarbij de verdeling van de cliënten over de vijf 

Mobiliteitsklassen gelijk is aan het landelijk gemiddelde, is de tijdsbesparing door de inzet van het 

Opstalooprek per jaar naar schatting 274 uur. 
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Hoofdstuk 1. Introductie  

In dit rapport zijn de resultaten van het Zorg voor Beter project 

Opstalooprek weergegeven. Het Opstalooprek, ook wel de 

verrijdbare sta- en loopbeugel

 
genoemd, is een hulpmiddel 

waarbij de cliënt zich optrekt aan een verrijdbaar stalen frame. 

Vervolgens stapt hij of zij daar als het ware in en kan door een 

zorgverlener naar de gewenste plaats gereden worden. Tijdens 

het rijden kan de cliënt eventueel op een zitje gaan zitten dat 

achter de billen kan worden neergeklapt. Er zijn verschillende 

merken en types Opstalooprekken op de markt. Het 

werkingsprincipe is echter steeds min of meer gelijk.  In dit 

project is, enigszins willekeurig, gekozen voor de Stedy van 

ArjoHuntleigh.  

Met het Opstalooprek zou de zo belangrijke opstabeweging langer intact gehouden kunnen worden. 

Er is dan immers een hulpmiddel voorhanden tussen de manueel door de zorgverlening gesteunde 

opstabeweging en de door een stalift geforceerde opstabeweging. Cliënten die voor de 

zorgverlening eigenlijk te zwaar zijn om manueel te verplaatsen, maar die nog te goed zijn voor 

een stalift zouden profijt hebben van een Opstalooprek.   

De inzet van het Opstalooprek kan ook consequenties hebben voor de arbeidsproductiviteit van de 

zorgverleners. Bij het goed gebruiken van het Opstalooprek zou zoals gezegd de mobiliteit van de 

cliënt langer intact blijven. Cliënten hoeven minder snel getild te worden met een stalift. Omdat het 

tillen met een stalift waarschijnlijk meer tijd kost dan het opstaan met een Opstalooprek, zou 

hiermee de arbeidsproductiviteit omhoog gaan.   

De mogelijkheden van deze innovatie zijn echter nog niet goed in kaart gebracht en onvoldoende 

bekend bij de zorginstellingen. Axioncontinu heeft samen met bureau LOCOmotion de 

mogelijkheden van het Opstalooprek onderzocht op relevantie voor haar doelgroep. De daarvoor 

noodzakelijk informatie is allereerst op een systematische manier verzameld aan de hand van een 

focusgroepbijeenkomst (Hoofdstuk 2). Daarbij waren een oefentherapeut Cesar, twee 

ergotherapeuten, een preventiemedewerker en drie ziekenverzorgenden aanwezig. De bijeenkomst 

is begeleid door twee vertegenwoordigers van bureau LOCOmotion. Daarnaast is als voorbereiding 

op focusgroepbijeenkomst het Opstalooprek uitgeprobeerd bij vijf verpleeghuisbewoners. 

Vervolgens is de manier waarop cliënten opstaan met behulp van Opstalooprek op video 

opgenomen en naderhand beeld voor beeld geanalyseerd. Met dit laatste is de vraag beantwoord in 

hoeverre het opstaan met het Opstalooprek de normale, oorspronkelijke opstabeweging volgt en 

ondersteunt (Hoofdstuk 3). We sluiten dit rapport af met een kwantificering van de gevolgen van 

het inzetten van een Opstalooprek op de arbeidsproductiviteit (Hoofdstuk 4)  

Figuur 1.  Opstaan met het Opstalooprek 
(Bron: ArjoHuntleigh). 
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Hoofdstuk 2. Resultaten  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de focusgroepbijeenkomst en de testen met het 

Opstalooprek bij vijf cliënten van een verpleeghuis weergegeven    

Doelgroep 

Bij het vaststellen van de doelgroep die gebruik kan 

maken van het Opstalooprek is de indeling in de vijf 

Mobiliteitsklassen gebruikt (Knibbe et al, 1998).  Op basis van de gegevens die in dit project zijn 

verzameld concluderen we allereerst dat een deel van de cliënten in Mobiliteitsklasse C baat heeft 

bij het Opstalooprek voor het opstaan vanuit de (rol)stoel. Het gaat dan om de zogenaamde goede 

C s . Feitelijk wordt met het Opstalooprek het gat tussen het opstaan met manuele hulp van een 

zorgverlener en de transfer met de stalift kleiner. Daarnaast is het, gezien de manier van opstaan 

die wordt uitgelokt door het Opstalooprek (zie hoofdstuk 3), nodig dat de cliënt beschikt over 

voldoende beenkracht om de benen te strekken en armkracht om zichzelf naar voren te trekken. 

Tot slot moet de cliënt de voeten goed op de voetensteun kunnen zetten, en wel in die mate dat 

het (zelfstandig) strekken van de benen wordt uitgelokt.  

Wanneer we het bovenstaande grafisch uitzetten (Figuur 3) dan ontstaat het volgende beeld van 

de positionering van het Opstalooprek ten opzichte van een aantal andere hulpmiddelen: de 

MobiBar (Leegwater en Knibbe, 2008), de stalift (eventueel in combinatie met de MobiBar ) en  

de passieve tillift (Knibbe, 2006).                     

Figuur 3. Positionering van het Opstalooprek in het spectrum van de vijf Mobiliteitsklassen.   

Figuur 2. Mobiliteitsklassen (Knibbe et al, 1998) 
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Voordelen? 

Omdat een deel van de cliënten dat op dit moment met een stalift wordt verplaatst (de goede C s ) 

met een Opstalooprek geholpen kan worden, is het relevant een vergelijking te maken met de 

stalift. Op basis van deze studie noteren we de volgende voordelen (in willekeurige volgorde):   

- Het Opstalooprek maakt geen geluid. Met name voor psychogeriatrische cliënten kan dat 

prettig zijn.  

- Er is geen accu nodig. Accu s hebben als nadeel dat ze moeten worden opgeladen, leeg 

kunnen zijn of aan vervanging toe zijn.  

- Het Opstalooprek is na uitleg en gewenning eenvoudig in het gebruik. Een perfect 

hulpmiddel dat niet wordt gebruikt is uiteindelijk veel minder effectief dan een wat minder 

adequaat hulpmiddel dat wél wordt gebruikt (Schimmel en Knibbe, 2008)  

- Het Opstalooprek zier er eenvoudig uit en nodigt uit tot gebruik. Dit in tegenstelling tot 

veel tilliften.  

- Het hulpmiddel boezemt minder angst in voor de cliënt.  

- Er is minder ruimte nodig dan bij een tillift.  

- Een stalift nodigt uit tot hangen, een Opstalooprek tot activiteit. Het opstalooprek geeft als 

het ware informatie . De horizontale balk nodigt uit tot vastpakken en optrekken. Dit is 

met name voor PG cliënten van belang, maar zeker niet alleen bij deze groep.  

- Wanneer de cliënt staat in een Opstalooprek kan de zorgverlener de kleding goeddoen, 

uitdoen of aandoen op een plaats die de zorgverlener goed uitkomt (bijvoorbeeld waar er 

ruimte is). De cliënt is immers verrijdbaar.  

- Het Opstalooprek hoeft niet aangezet te worden.  

- Er is geen afstandbediening nodig. 

- Het onderhoud van een Opstalooprek is erg eenvoudig uit te voeren.   

Gevaar? 

Tijdens de studie is speciaal gekeken naar veiligheid en het gevaar van het onjuist inzetten en 

bedienen van het Opstalooprek.  We signaleren de volgende gevaren :    

- Het in het Opstalooprek verrijden van cliënten die in principe mobiel zijn, maar (erg) 

langzaam lopen. Dat scheelt immers tijd. Belangrijk nadeel daarvan is dat de loopfunctie 

van de cliënt dan minder wordt onderhouden.  

- Het in het Opstalooprek verrijden van instabiele staande cliënten kan tot ongewenste 

situaties leiden. Zorg er daarom voor dat de zitsteun (klepjes of een los plankje, 

afhankelijk van het type) altijd onder het zitvlak van de cliënt is geplaatst zodat de cliënt 

zittend verreden kan worden. Ook bieden sommige leveranciers  een extra veiligheidsband 

aan als extra optie om het gevoel van veiligheid te vergroten en de valkans te verkleinen.  

- Een eventuele katheterzak zou kunnen beschadigen bij het opstaan of gaan zitten. Zorg er 

voor dat deze niet aan de buitenkant van het scheenbeen hangt.  
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- Het komt in de praktijk voor dat een voet van de cliënt onder de steun blijft hangen 

waardoor er valgevaar ontstaat. Zorg er daarom voor dat de voeten van de cliënt goed op 

de voetensteun staan.  

- Het Opstalooprek lijkt in eerste instantie erg eenvoudig in het gebruik. Toch is het wel 

degelijk nodig om over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken en weet te hebben 

van de (on)mogelijkheden van het product in combinatie met die van de cliënt.    

En de cliënt?  

Uiteraard heeft het gebruik van het Opstalooprek directe gevolgen voor de cliënt. Het gaat dan om 

zaken als zelfredzaamheid, gemoedsrust en kwaliteit van zorg.   

- Voor de cliënt kan een Opstalooprek een mooie geestelijke tussenstap zijn tussen het 

opstaan met manuele hulp van een zorgverlener en het inzetten van een relatief grote 

machine  als de actieve tillift. 

- Voor de cliënt lijkt de inzet van het Opstalooprek substantieel te kunnen bijdragen aan het 

gevoel van eigenwaarde, omdat de cliënt de opstabeweging min of meer zelf kan uitvoeren 

(hetgeen met een stalift veel minder het geval is).  

- In vergelijking met de stalift is er bij gebruik van het Opstalooprek minder risico op 

schouderblessures. Dit zou overigens niet zo mogen zijn, omdat er dan feitelijk sprake is 

van onjuist gebruik van de stalift. In de praktijk komt dit echter nogal eens voor.  

- De overgang van een stalift naar een Opstalooprek kan voor de cliënt verwarrend zijn ( hij 

doet het niet! ). Deze overgang ligt echter in de praktijk niet voor de hand en zal vooral 

plaatsvinden gedurende de korte periode waarin een zorginstelling de Opstalooprekken 

introduceert of wanneer de cliënt meer wil en kan dan op dat moment het geval is.   

Tips 

In het voorgaande gaven we al aan dat het Opstalooprek in eerste instantie erg eenvoudig in het 

gebruik lijkt. Toch hebben we op basis van de tijdens dit project opgedane kennis de volgende tips 

geformuleerd:  

- Zet de voeten van de cliënt bij het opstaan niet te ver naar achteren (dit in tegenstelling 

tot het zelfstandig opstaan waarbij de voeten juist vrij ver naar achteren gezet moeten 

worden). Als de voeten te ver naar achteren staan moet de cliënt de voeten verzetten 

nadat hij of zij tot stand is gekomen in het Opstalooprek. Het in staande positie kunnen 

verzetten van de voeten is vaak bij deze doelgroep niet goed mogelijk.  

- Rijd het Opstalooprek zo dicht mogelijk tegen de stoel aan, zodat een zo normaal mogelijke 

opstabeweging wordt uitgelokt (zie ook hoofdstuk 3).  

- Door het Opstalooprek om te draaien is het mogelijk het hulpmiddel als rollator gebruiken. 

Denk bijvoorbeeld aan de cliënt die kan opstaan met behulp van het Opstalooprek, nog een 

klein stukje kan lopen, maar daarbij liever, in het Opstalooprek verplaatst wordt. 

Bijvoorbeeld omdat hij of zij te weinig energie heeft om de afstand te kunnen afleggen. Pas 
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wel op, het Opstalooprek heeft vier zwenkwielen waardoor de cliënt zou kunnen verleieren. 

Het, net zoals bij een bed, vast kunnen zetten van twee wielen zou dit kunnen voorkomen.  

- Kies een Opstalooprek dat meerdere aangrijpingspunten heeft. De cliënt kan zich dan 

optrekken aan een punt dat voor hem of haar het makkelijkst is en kan eventueel tijdens of 

na de beweging nog overpakken.   

Voorwaarden? 

Aan het goed kunnen gebruiken van het Opstalooprek is een aantal voorwaarden verbonden. Op 

basis van dit project noteren we de volgende:  

- De (rol)stoel van waaruit de cliënt opstaat mag niet te laag zijn. De exacte grens hangt af 

van de mogelijkheden van de cliënt en zal dus proefondervindelijk moeten worden 

vastgesteld. In het algemeen geldt dat wanneer de zitondersteuning hoger is, de groep 

cliënten die baat heeft bij het gebruik van het Opstatoilet groter is. Dat betekent ook dat 

het opstaan vanaf het bed vaak eenvoudiger gaat dan opstaan vanuit een (rol)stoel. Het 

eerste is namelijk in hoogte verstelbaar, het laatste niet.  

- De instructie voor de cliënt moet rustig en elders (niet op de afdeling) gebeuren.  

- Het Opstalooprek moet zodanig aangereden kunnen worden dat het weghalen van de arm- 

en voetsteunen van de (rol)stoel niet nodig is of eenvoudig en snel kan plaatsvinden. 

- Omdat er in vergelijking met een manuele transfer meer ruimte nodig is, moet deze er wel 

zijn.  

- Een goede aansluiting met rolstoelen, toiletpotten, bedden etc. is noodzakelijk. Het komt 

nog wel eens voor dat de poten van het Opstalooprek niet goed aansluiten bij de rolstoel 

waardoor het onmogelijk is de transfer uit te voeren.  

- De cliënt mag niet te breed en te zwaar zijn. Het Opstalooprek dat in deze studie is 

uitgeprobeerd heeft bijvoorbeeld een breedte van ongeveer 62 centimeter en een 

maximum draaggewicht van 120 kilo 

- Er mogen geen drempels aanwezig zijn in het traject waarover de cliënt in het 

Opstalooprek wordt verreden (hieronder meer over manoeuvreren). 

- De cliënt moet voldoende kunnen opstrekken om de zitting achter de billen te kunnen 

aanbrengen.   

Te zwaar manoeuvreren? 

Omdat de cliënt met Opstalooprek en al verreden wordt is het zinvol de toelaatbaarheid van de 

fysieke belasting die daarbij optreedt gezondheidkundig te toetsen.  Daarom zijn de krachten bij 

het in beweging zetten van het Opstalooprek (met de cliënt er in) gemeten met een digitale 

krachtmeter van Mecmesin. De krachtmeter heeft bij een maximale uitslag (2500 N) een maximale 

afwijking van 0,25%, hetgeen voor het doel van dit onderzoek te verwaarlozen is. Toetsing heeft 

plaatsgevonden aan de hand van de Praktijkrichtlijnen die in het kader van de CAO AG voor de 

Verpleeg- en Verzorgingshuizen zijn afgesproken (Knibbe, 2002). Voor het duwen geldt een grens 

van 200 N wat te vergelijken is met 20 kilo duwkracht. Voor trekken geldt een grens van 150 N 

(ongeveer 15 kilo trekkracht). De metingen zijn verricht op drie soorten vloerbedekking (hard, 
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